INSTRUKCJA UZYWANIA

ODZIEZ OPERACYJNA WIELOKROTNEGO UZYTKU - MEDITEX

l. Ubranie Meditex jest wyrobem nigjatowym, dostepnym w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL

Il. Ubranie Meditex jest wyrobem wielokrotnego uzytku, ktory moze byc uzyty do 200 razy z
zachowaniem swoich wiasnosci pod warunkiem stosowania niniejszej instrukcji przez uzytkownika
oraz bezwzgledne wdrozenie technologii prania przez pralnie obstugujaca:

11 PRANIE + DEZYNFEKCJA
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Ptukanie wstepne woda zimna czas Smin. ==y 2; g i },}ﬁﬂ
Pranie wstepne  temp. 35-50°C czas 5-10min. m’j L0 K - w%ﬂ’%& !
Pranie zasadnicze temp. 65-75°C czas 20min. Tel./fax: +48 85 661 81 35
Schiadzanie temp. 40°C MEDITEX c €
Plukanie ciepta + zimnawoda czas 15-20min. 5%;fﬁng?ggﬂ'm?mgﬂﬁ;ggﬁfg‘”
Wirowanie 4000br/min. czas 4min.
Suszenie | temp. max. 80°C czas z0min. Plukanie wstepne zimna woda  5min
Maglowanie temp. max 150°C Pranie wstepne  35-50°C  5-10min

Pranie zasadnicze 65-75°C 20min

Piukanie 40°C 15-20min

Suszenie 80°C 10-20min

Maksymalny wsad do pralnicy, tunelu: 70%

UWAGA: Informacje na temat sposobu prania, zawarte na powyzszej

wszywce odziezowej. Sg informacjami ogdélnymi \W celu dokiadnego ustalenia technologii prania nalezy
sie skonsultowac ze swym dostawca chemicznych srodkéw pioracych oraz firma Garmex .

V. Inne wskazowki.
1. Nalezy regularnie kontrolowa¢ powierzchnie przestrzeni tadunkowych pralek i suszarek, celem
sprawdzenia, czy nie ma tam miejsc szorstkich, ktore mogtyby uszkodzic¢ tkanine.
& Ubrania Meditex mogg by¢ prane w tradycyjnych pralniach szpitalnych oraz w pralniach
przemystowych.
o Niejonowy srodek piorgcy powinien mie¢ temperature metnienia powyzej 70°C.
4. Wybielanie nie powinno by¢ konieczne. W przypadku koniecznosci usuwania plam z bielizny
operacyjnej nalezy stosowac wybielacze nie zawierajace chloru.
9. Nalezy wylacznie stosowaé s$rodki piorace posiadajgce wpis do rejestru U.R. Wyrobéw
Medycznych.
6. W celu zachowania wiasciwosci odziezy Meditex nie nalezy jej praé z bielizna bawelniana.
X Ostrzezenia.
1. Piukanie powinno spowodowac¢ usunigcie srodkéw piorgcych. Pozostatosci srodkéw pioracych

niekorzystnie wplywaja na wtasnosci tkanin.

Nie zaleca sie stosowania srodkéw zmiekczajacych.

Nalezy stosowac $rodki piorgce nie zawierajace chloru.

pH kapieli pioracej maksymalnie 10.

Temp. maglowania max. 150°C

Nowe ubranie przed pierwszym uzyciem musi by¢ bezwzglednie wyprane.
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V1. Sterylizacja.

1. Wyroby uzywane jako sterylne sterylizowa¢ w autoklawie parowym przez 20min w temperaturze
121°C lub przez 4min w temperaturze 134°C.
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K ope ! 22 INSTRUKCJA UZYWANIA
BARIEROWY FARTUCH OPERACYJNY WIELOKROTNEGO UZYTKU — MERTEX 1. 2. Plus
. Fartuch Mertex jest wyrobem niejatowym, dostepnym w rozmiarach S, M. L, XL, XXL

18 Fartuch Mertex jest wyrobem wielokrotnego uzytku, ktéry moze byc uzyty 100-krotnie z zachowaniem
swoich wiasnosci barierowych pod warunkiem stosowania niniejszej instrukcji przez uzytkownika:

1. PRANIE. Nowy produkt przed uzyciem nalezy wypraé. W tym celu; £ -
Uzyj 1g syntetycznego (neutralnego) detergentu na litr wody $§*ﬂ¥*"ﬂﬁm%m P g
: . mﬁ_mmmﬁ,ﬁm& 3
Pranie wstepne w temperaturze 30-70°C przez 5min =~ | seeeeee——— - G
! A : Tel./fax. +48 85 661 81 5~w
Pranie zasadnicze w 70°C przez 10min MERTEX (1,2,Plus)
Piukanie dwukrotne w 40°C przez 5min 100% poliester,
Z nitka weglowa
2 SUSZENIE:
: . , Franie wstepne 30-70°C BTN
Suszyc w suszarce bebnowej w 80-90°C przez 10-12min (lub Pranie zasadnicze w 70°C.  10min
| ' ' Ptukanie dwukrotne w 40°C. Srmin
WINER WBELs pRoae oy : ; ; Suszenie w 80°C, 10 -15min
3 STERYLIZACJA. Fartuch operacyjny przed uzyciem musi byé Sterylizacja parowa w 134°C, 5 -7min

' - Lubw 121°C  15min
wysterylizowany metoda parowa w autoklawie. LAt = I

Sterylizowac w autoklawie parowym w temperaturze 134°C, +/-1°C E @ @
przez 3-7min, lub w 121°C przez 15min |

UWAGA: Informacje na temat sposobu prania, suszenia i sterylizacji zawarte S3 Na pOWYZSzZe] Wszywce
odziezowej, ktorej tresc jest uniwersalna dla fartuchéw MERTEX 1, MERTEX 2 i MERTEX Plus.

I Inne wskazowki.

1. Nalezy regularnie kontrolowaé powierzchnie przestrzeni tadunkowych pralek i suszarek, celem

~sprawdzenia, czy nie ma tam miejsc szorstkich, ktére mogtyby uszkodzi¢ tkanine.

2 Dwa sptukania strumieniem zimnej wody powinny usunaé krew. W przypadku nie usuniecia plam
krwi nalezy na kilkanascie godzin namoczyé¢ fartuch w zimnej wodzie z dodatkiem enzymu
plorgcego.

3. Niejonowy srodek pioracy powinien mie¢ temperature metnienia powyzej 70°C

4. Wybielanie nie powinno by¢ konieczne. W przypadku koniecznosci usuwania plam z bielizny
operacyjnej nalezy stosowac wybielacze nie zawierajgce chloru.

b Prasowanie w temperaturze do 150°C. Prasowa¢ Zelazkiem z wykiadzina teflonowa lub przez
ptotno

UWAGA: Po uzyciu odznacz niezmywalnym pisakiem kolejng ze stu kratek monitorujacych
nieprzekroczenie 100cykli uzycia, na ktore wytworca daje gwarancje. Pieczatka znajduje sie na spodzie
wewnetrznej strony fartucha.

V. Ostrzezenia.
1. Nie wolno przeladowac pralki i suszarki.
2. Ptukanie powinno spowodowac usuniecie $rodkow piorgcych. Pozostatosci srodkow pioracych
niekorzystnie wplywajg na wiasnosci tkanin
& Nie zaleca sie stosowania srodkéw zmiekczajgcych
4. pH maksymalnie 9.0
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