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                                                                                                         Kraków, 31 sierpnia 2016 r. 

  Dotyczy: postępowania na „Dostawę urządzeń medycznych”. Znak postępowania: A.I.271-17/16 
 

I. 
MODYFIKACJA DO UDZIELONYCH ODPOWIEDZI WG. ROZDZIELNIKA 

(DOTYCZY ZESTAWU II, VI  Z 24/08/2016 r.) 
 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonuje modyfikacji już wcześniej udzielonych 

odpowiedzi (w wyniku wniesionych zarzutów).  

   

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające szerokość zewnętrzną 970 mm? Oferowana 

szerokość różni się jedynie o 10 mm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę (UWAGA – ZMIANA W ODPOWIEDZI). 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość zewnętrzną wynoszą 

960 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę (UWAGA – ZMIANA W ODPOWIEDZI). 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac z pokrowcem 

odpinanym na jednym dłuższym boku oraz jednym krótszym – na kształt litery „L”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę (UWAGA – ZMIANA W ODPOWIEDZI).  
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac posiadający nacięcia 

na całej powierzchni dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta oraz zapewnienia cyrkulacji powietrza pod 

pacjentem?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza (UWAGA – ZMIANA W ODPOWIEDZI). 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą dodatkowy chowany do boku 

blat boczny, np. do pisania lub jako miejsce na gazetę, książkę itp.?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że proponowane rozwiązanie nie zwiększy gabarytów 

szafki (UWAGA – ZMIANA W ODPOWIEDZI).  

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pięć kół o średnicy 50 mm?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza (UWAGA – ZMIANA W ODPOWIEDZI). 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną wykonaną ze stali 

nierdzewnej?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza (UWAGA – ZMIANA W ODPOWIEDZI). 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

II.  

PYTANIA I ODPOWIEDZI (NOWE) 
 

Dotyczy cześć 16 Bronchofiberoskop: 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop z zakresem zginania końcówki: góra - min. 120°, dół - min. 

120°? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu pkt. 11.8 Parametrów ogólnych na „Zasilanie bateryjne o mocy: 

min. 1,5 W”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

 

III. 
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 6 ustawy, Zamawiający dokonuje kolejnej zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pkt 15 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 9 września 2016 r. godz. 12:00 na adres: Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 

w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. W przypadku złożenia oferty po terminie 

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po 

upływie terminu do wniesienia odwołania.  

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 września 2016 r. o godz. 12:30 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie każdej z części zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące cen oraz okresu gwarancji”. 
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Zmiana została przesłana do TED (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dniu 31 sierpnia 2016 r. 

 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 

zawiadomienia. 

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

Jerzy M. Jaworski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


