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REGON: 351194736 Dotyczy: postepowania na ,,Dostawe wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku”.
CRS: 0000038598

KSIEGA REJESTROWA

GOUROTLOS 6 WYKONAWCY W POSTEPOWANIU
Oznaczenie organu: W-12 A.L.271-29/15
124251228 Dziatajac zgodnie z trescig art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien
oddzialy: Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.), zwanej dalej ..ustawa”

Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wplyneto pytanie od Wykonawcy. Tres¢
pytania w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedz przedstawiamy ponize].

Pytanie:
,,Pakiet 11
Poz. nr 2 — czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$é zaoferowania kompresow gazowych jatowych 10cmx
20cm 17/16W z nitka radiacyjna sterylizowanych inna niz para wodna metoda zwalidowanej
sterylizacji przemystowej tj. tlenkiem etylenu?
Zgodnie z normg dotyczaca sterylizacji wyrobéw medycznych EN 556-1 bezspornie wynika, ze nie
azonmo-Ortopeds ezna: istnieja podstawy do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobéw medycznych.
R 12)428 73 02 - Ustawodawca dopuscil wszystkie dostepne metody sterylizacji jako rownowazne w procesie
wytworzenia wyrobu medycznego okreslonego jako "sterylny" pod warunkiem, ze jest to proces w pelni
zwalidowany.
1812)428 73 03 Czy wobec:
- braku przeciwwskazan medycznych do stosowania innej metody sterylizacji anizeli parowa,
- braku incydentéw medycznych zwiazanych ze sterylizacja tlenkiem etylenu
- mozliwosci zwigkszenia konkurencyjnosci postepowania poprzez umozliwienie zlozenia ofert
wickszej liczbie wykonawcow, Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowania kompresow
~ sterylizowanych ww. metoda?”.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszcza.
W przypadku zaoferowania takiego produktu Wykonawca ma obowigzek wskazania modyfikacji
przy danej pozycji (krétka informacja) w zalgczniku do wzoru umowy (specyfikacja
asortymentowo-ilo§ciowo-cenowa).

Pytanie:
~Pakiet 1117
Poz. nr 1- czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania Myjki w formie rekawicy, do mycia ciala pacjenta -
Jjednostronnie impregnowana mydlem o neutralnym pH 5.5, jednorazowego uzytku
- gotowa do uzycia po aktywacji woda, zgrzewana termicznie.
Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawenianej (bialo-niebieskie paski) dwustronnie
drapanej, jednostronnie impregnowanej mydtem, podfoliowanej wewnetrznie,
z drugiej strony z wlokniny podfoliowanej wewnetrznie.
Impregnacja mydfem w formie poziomych, réwnolegle utozonych paskow umozliwia rownomierne
rozprowadzenie mydta.
Wymiary 23 cm x 15,5 em (+/- 1.0cm), waga pojedynczej myjki 6.5 g,
grubos¢ myjki 3 mm.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie oczekuje, ale dopuszcza.
W przypadku zaoferowania takiego produktu Wykonawca ma obowigzek wskazania modyfikacji
przy danej pozycji (krétka informacja) w zalgezniku do wzoru umowy (specyfikacja
asortymentowo-iloSciowo-cenowa).
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