
 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 

W ramach zamówienia na obsługę serwisową aparatów RTG  

1. Aparat rentgenowski 
Producent Del Medical  
Typ: EVP - 650 
Generator: CPI G100RAD 
Lampa: IAE RTH 101 HS 
Stół: EC -650 
Kolumna DFMTS 
Ścianka do zdjęć pionowych: VS-200 
Rok produkcji: 2008 
 

2. Aparat śródoperacyjny – rami ę C 
Producent: Genoray  
Typ: ZEN - 3090 
Rok produkcji 2008  
 

3. Aparat przyłó żkowy: 
Producent: Siemens 
Typ: Polimobil III 
Generator: HF 
Lampa: SR100/20 
Rok produkcji: 1996 

ze stacją techników w okresie jej trwania – 12 miesięcy Wykonawca zapewnia: 

 

1. Wykonanie przeglądu po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zgodnie z zaleceniem 
producenta w ciągu roku zakończonego wystawieniem certyfikatu i  protokołem 
przeglądu, 

2. Zapewnienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu, 

3. Diagnozowanie usterek i wykonanie wszelkich zgłoszonych nieplanowanych napraw,  
przeprowadzenie kontroli po wykonaniu usługi,  

4. Czas reakcji serwisu na zgłoszony problem 24 godziny w dni robocze, 

5. Maksymalny czas naprawy 72 godziny od momentu zgłoszenia, 

6. Maksymalny czas naprawy, gdy wymagane są części - 96 godzin od momentu 
zaakceptowania oferty przez Zamawiającego (oferta powinna być wystawiona 
i dostarczona - może być faksem, najpóźniej następnego dnia od momentu stwierdzenia 
niesprawności po wizycie u Zamawiającego) 

7. Wykonywanie usług serwisowych w dni robocze w godzinach 8-15, 

8. Po każdej wizycie u Zleceniodawcy, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu do 
paszportu urządzenia będącego u Zleceniodawcy. Sporządzi protokół lub kartę pracy 
w której będą określone: opis problemu wynikające ze zgłoszenia, sposób jego 
rozwiązania, wyszczególnione wymienione części z podaniem ich nazwy w języku 
polskim, (dodatkowo – opcjonalnie wg. nazw producenta), numeru katalogowego i ilości. 

 


