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Kraków, data 24 października 2019 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 

Znak postępowania A.I.271-18/19. 

 

 

I. 

SPROSTOWANIE DO UDZIELONYCH ODPOWIEDZI Z 18/10/2019 R. 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy - a Zamawiający udzielając odpowiedzi 

18 października 2019 r. popełnił błąd pisarski przy dwóch udzielonych odpowiedziach. 

Zamawiający poniżej przedstawia prawidłowe odpowiedzi na pytania: 

 

ZESTAW 10 
  

Pytanie: 

Część 5 - Aparat ultrasonograficzny 2 
1.     Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z: 41 472 kanałów 

przetwarzania; dynamika systemu 240 dB; zakres częstotliwości pracy 1,3-16,0 MHz; zakres głębokości 

penetracji 1,5-40 cm; zakres prędkość w Color Doppler +/- 149,9; mapy koloru w Color Doppler 21; zapisu 

obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze, kilka 

przyciśnięć; powiększenie obrazu 10x; 8 pomiarów jednocześnie na ekranie; głowica convex ilość elementów 

128 obrazowanie harmoniczne 3 pasma; głowica liniowa obrazowanie harmoniczne 3 pasma; możliwość 

rozbudowy o głowicę endowaginalną kąt widzenia 1790 ilość elementów 128 promień 11 mm; bez możliwości 

rozbudowy o głowicę liniową matrycową i liniową laparoskopową i liniową Hockey; 

Właściwa odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Poprzednia odpowiedź (udzielona omyłkowo): 
„Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 
(opis parametrów i warunków wymaganych)”. 

  

Pytanie: 

Część 6 - Aparat ultrasonograficzny 3 
2.     Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z: konstrukcja i 

oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2017; 610 000 

kanałów przetwarzania; dynamika systemu 240 dB; zakres głębokości penetracji 1,5-40 cm; częstotliwość 

odświeżania obrazu 2D 1041 obr/sek.; częstotliwość odświeżania obrazu Color Doppler 340 obr/sek.; 

obrazowanie harmoniczne 3 pasma; prędkość maksymalna w Color Doppler +/- 149,9; bez możliwości 

jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek 

dopplerowskich: PW/PW,TDI/TDI,PW/TDI; mapy koloru w Color Doppler 21; bez możliwość wyświetlenie 

znacznika prowadnicy biopsyjnej w trybie obrazowania elastograficznego;  zapisu obrazu na wewnętrznym 

dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze, kilka przyciśnięć; powiększenie obrazu 

10x; 8 pomiarów jednocześnie na ekranie; głowica convex zakres częstotliwości 1,2-5,7 MHz ilość elementów 

192 obrazowanie harmoniczne 3 pasma; głowica liniowa ilość elementów 192 obrazowanie harmoniczne 3 

pasma;  bez możliwości rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości 

naczyń; bez możliwości rozbudowy o objętościową głowicę Liniową 3D/4D; możliwość rozbudowy systemu o 

głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex 128 elementów promień R10,96 mm, 

obrazowanie harmoniczne;  bez możliwości rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) 

programowalny pilot zdalnego sterowania 

Odpowiedź: 

Właściwa odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Poprzednia odpowiedź (udzielona omyłkowo): 
 „Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów i warunków 
wymaganych)”. 

  



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

 

Strona 2 z 2 

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614 
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

 
 

 
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

 

Zamawiający przeprasza za udzielenie omyłkowej odpowiedzi. W celu zapoznania się 

z prawidłową odpowiedzią - Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - związku ze 

sprostowaniem odpowiedzi - dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pkt 16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 12 listopada 2019 r. godz. 11:00. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwróconapo upływie terminu 

do wniesienia odwołania. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na „miniPortalu” 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2019 r. godz. 12:00 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 

(…)” 

 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 24/10/2019 r. 

 

 

               dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 

 

 

 


